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六、注意事项：
1、按操作表做完后，空白管应为蓝棕色(偏棕色)，测定管颜色稍浅；需注意测定管若为黄
色(或吸光值过低)，则该样本浓度偏高，需加大样本稀释倍数后再测，否则计算结果偏低。
2、不同样本α-淀粉酶活力差异很大，食糜样本差异最大（从几十倍到几千倍稀释不等），
需要注意；大、小鼠血清需要稀释 50-100 倍后测定。
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附录Ⅰ：大鼠血清α-淀粉酶浓度曲线
1、前处理：

取大鼠血清用生理盐水稀释成不同浓度：2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64
倍、128 倍、256 倍，取样 0.1mL 待测。

2、操作表：

测定管 空白管

试剂一（mL）37℃预温 5 分钟 0.5 0.5

不同稀释倍数的血清样本（mL） 0.1

混匀，37℃水浴，准确反应 7.5 分钟

碘应用液（mL） 0.5 0.5

双蒸水（mL） 3.0 3.1

混匀，660nm 波长，1cm 光径，双蒸水调零，测
各管吸光度。

3、测定结果：

样本浓度 测定 OD 值绝对 OD 值

空白 0.369 0.000

1 0.008 0.361

0.5 0.008 0.361

0.25 0.010 0.359

0.125 0.015 0.354

0.0625 0.050 0.319

0.03125 0.140 0.229

0.015625 0.227 0.142

0.007813 0.297 0.072

0.003906 0.336 0.033

4、绘图如下：

大鼠血清淀粉酶浓度曲线
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综上所述,选择的最佳样本浓度为 0.07813(128 倍稀释)。
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附录Ⅱ：大鼠胰腺组织α-淀粉酶浓度曲线
1、前处理：

称取胰腺组织，制备成 10%匀浆液，再用生理盐水稀释成不同的倍数：2 倍、4
倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍、128 倍，取样 0.1mL 待测

2、操作表：

测定管 空白管

试剂一（mL）37℃预温 5 分钟 0.5 0.5

不同稀释倍数的血清样本（mL） 0.1

混匀，37℃水浴，准确反应 7.5 分钟

碘应用液（mL） 0.5 0.5

双蒸水（mL） 3.0 3.1

混匀，660nm 波长，1cm 光径，双蒸水调零，测各管吸光度。

3、测定结果：

样本浓度 测定 OD 值绝对 OD 值

空白 0.368

10.000% 0.034 0.335

5.000% 0.113 0.256

2.500% 0.168 0.200

1.250% 0.234 0.135

0.625% 0.287 0.081

0.313% 0.326 0.042

0.156% 0.353 0.015

0.078% 0.367 0.001

4、绘图如下：

大鼠胰腺匀浆上清AMS浓度曲线
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