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蛋白质羰基含量测试盒

（货号：BC117 紫外比色法）
一、试剂组成和配制：（试剂盒有效期 3 个月）

试剂组成 试剂状态 50 管/24 样
100 管/48

样
保存条

件

试剂一 匀浆介质 50mL×1 瓶
100mL×1

瓶
4℃

试剂二 浅砖红色液体 2.5mL×1瓶 5mL×1 瓶 4℃避光

试剂三 黄色液体 10mL×1 瓶 20mL×1 瓶 4℃避光

试剂四 无色液体 10mL×1 瓶 20mL×1 瓶 4℃

试剂五 无色液体 30mL×1 瓶 60mL×1 瓶 4℃

试剂六 无色液体 70mL×1 瓶 70mL×2 瓶 4℃

二、所需仪器及试剂：
紫外分光光光度计及石英比色皿，涡旋混匀器，高速离心机（12000rpm），无水乙

醇（分析纯），乙酸乙酯（分析纯），蛋白测定试剂（本公司有售）。
三、操作步骤：

1、血清(浆)样本：直接取样测定；
2、组织样本前处理：准确称取组织重量,按重量(g):体积(mL)=1︰9 的比例加入 9 倍的

试剂一(如准确称取组织重量 0.1g 加入 0.9mL 的试剂一)，冰水浴条件下机械匀浆，
2500 转/分,离心 10min，取上清即 10%匀浆 450µL，加入 50µL 试剂二，混匀，室温
放置 10min 后，11000r/min 离心 10min，取上清按操作表测定；

3、操作表：
测定管 对照管

样本（mL） 0.1 0.1
试剂三（mL） 0.4
试剂四（mL） 0.4
漩涡混匀 1 分钟，37℃准确避光反应 30 分钟

试剂五（mL） 0.5 0.5
洗涤第一次：漩涡混匀 1 分钟，在 4℃下，以 12000r/min 离心

10min，弃上清液，留沉淀
洗涤液（mL） 1.0 1.0

洗涤第二次：漩涡混匀 1 分钟，在 4℃下，以 12000r/min 离心
10min，弃上清液，留沉淀

洗涤液（mL） 1.0 1.0
洗涤第三次：漩涡混匀 1 分钟，在 4℃下，以 12000r/min 离心

10min，弃上清液，留沉淀
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洗涤液（mL） 1.0 1.0
洗涤第四次：漩涡混匀 1 分钟，在 4℃下，以 12000r/min 离心

10min，弃上清液，留沉淀
洗涤液（mL） 1.0 1.0

洗涤第五次：漩涡混匀 1 分钟，在 4℃下，以 12000r/min 离心
10min，弃上清液，留沉淀

试剂六（mL） 1.25 1.25

混匀后，37℃准确水浴 15 分钟。取出漩涡混匀，12000r/min
离心 15min，取上清液在 370nm 处（紫外），0.5cm 光径石英

比色皿，试剂六调零，测定各管 OD 值。

4、计算公式：

5对照测定
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